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实验室安全大检查通报 

    2019 年 2 月 26 日，学院领导班子集体对我院全部实验室进行了安全大检查，在我院科研实验室发生安全责

任事件后、且在学院三令五申、提前通知的前提下，检查结果仍不乐观，存在大量安全隐患。 

    各实验室普遍存在易制毒易制爆化学品未双人双锁管控，化学品未登记、摆放杂乱及消耗登记不及时不完

善，气体钢瓶未固定，私拉电源线，大型用电、加热设备无使用登记，实验设备使用时间过长，实验室卫生清

理不及时，将食品带入实验楼等等安全隐患，请全院师生切实引起重视，对照教育部实验室安全管理相关要求，

仔细核查责任区域安全隐患，立查立改，真正将安全工作落到实处。 

校领导、学校职能部门将不定期、不打招呼对全校实验室进行安全检查，对于存在安全隐患的，将从严、

从重处理。 

序

号 
实验室 负责人 安全隐患 

1 化新 601 鲁在君 气瓶未固定、卫生较差、烘箱使用无人值守、试剂存放杂乱、台账无消耗登记、冰箱使用时间过长（2004） 

2 化新 503 冯圣玉 通风柜含有试剂的烧瓶密闭存放、存在安全隐患 

3 化新 509 谭业邦 台账消耗登记不及时 

4 化新 513.515 孙宏建 冰箱包装膜未撕、实验服覆盖气体钢瓶 

5 化新 521 朱庆增、贝逸翎 插排老化且使用胶带固定、台账无消耗登记 

6 化新 408.415 孙頔 台账消耗登记不及时、烘箱无使用登记 



7 化新 403 孙绚 搅拌实验无人值守、烘箱无使用登记 

8 化新 421 刘永军 实验室门口养花、须及时清理 

9 化新 427 崔基炜 实验室门口走廊放置沙发、试剂瓶，影响消防通道 

10 化新 243 吴涛 实验室门口堆放报废设备未清理 

11 化新 204 于丽 试验台水龙头损坏已久、未及时维修、浪费严重 

12 化新 206 朱维群 可视窗灰尘大，门牌未登记实验室信息、易制毒易制爆试验品未双人双锁存放 

13 化学药品楼-9 高洪银 气体钢瓶上有杂物、电吹风贴近气体钢瓶、水浴水太少、硅油使用时间过长更换不及时 

14 化老 311.315 赵宝祥 油浴锅设备陈旧、试验台破旧未及时维修、易制毒易制爆未分类专柜、上锁管控 

15 化老 317.318 杨延钊 无实验室信息牌、台账消耗登记不及时、易制毒易制爆化学品未双人双锁管控 

16 化老 321 王明刚 台账消耗登记不及时、易制毒易制爆化学品未双人双锁管控 

17 化老 322 刘鸿志 空调贴近气体钢瓶存在安全隐患、台账无消耗登记 

18 化老 326 魏慧英 无实验室信息牌 

19 化老 328 郝爱友 硅油已变质、窗帘为易燃材质 

20 化老 330 杨延钊 学生学习室存放冰箱、微波炉，且内存有大量食物 

21 化老 432 李英 学生学习室存放食物 

22 化老 422 马晨 试剂堆放杂乱、挥发性化学品未放置通风厨、冰箱内试剂存在撒漏现象、化学品未分类存放、台账登记不全 

23 化老 416.418 马厚义 冰箱内存放食物 

24 数学楼 101-3 王一峰 学生学习室存放微波炉 

25 数学楼 114 邹桂征 试剂架影响消防逃生 

26 老晶体 326 徐立强 学生学习室存放食物 

27 老晶体 322 等 杨剑 实验室门口粘贴对联 

28 老晶体 313 杨剑 实验室卫生差 

29 老晶体 116 熊胜林 实验室存放微波炉 



30 校医院材料楼 高分子所 插座未固定且胡乱放置、气体钢瓶未固定、部分设备老旧存在安全隐患 
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